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 Produktstruktur
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Modusindikator

Produktnavn: FaceLift™
Modell: CI-062
Inngangsspenning: 5V ⎓ 1A
Maksimal effekt: 2.5W
Vekt: 128g
Ladetid: ca. 2 timer

 Spesifikasjoner



Modus 1 - V-Shaped Mode
 (Høyfrekvent vibrasjon + blått lys)

Denne modusen aktiverer og strammer opp huden samtidig som den
bidrar til å avslappe ansiktsmusklene og forfine porene. Den hjelper
også med å fremheve ansiktskonturene.
Det blå lyset fremmer mikrosirkulasjon på hudoverflaten, bidrar til å
redusere hevelse i ansiktet og har en beroligende og balanserende
effekt på huden.

Modus 2 - Temperature Lifting Mode
 (Høyfrekvent vibrasjon + varme + rødt lys)

Den varme massasjen bidrar til å stimulere hudens sirkulasjon og
forbedrer fasthet og elastisitet, noe som gjenoppretter hudens naturlige
glød.
Det røde lyset bidrar til å forbedre akne, kviser og rødhet. Det støtter
hudens naturlige helingsprosess og bidrar til å rense akneutsatt hud.
Ved regelmessig bruk kan huden fremstå klarere og mer balansert.

Modus 3 - EMS Firming Mode
 (Høyfrekvent vibrasjon + EMS + lilla lys)

Denne modusen bruker EMS-mikrostrømmer for å stimulere
ansiktsmusklene og støtte oppstramming av huden innenfra. Den
bidrar også til at hudpleieprodukter absorberes mer effektivt og gir dyp
hydrering.
Det lilla lyset trenger inn i huden for å bidra til å stimulere
kollagenaktivitet, forbedre gusten hud og redusere synligheten av fine
linjer og rynker.

 Behandlingsmoduser
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CURLI FaceLift™ er kun beregnet for kosmetisk bruk i
ansiktet ved å konturere, løfte, og definere
ansiktstrekkene dine.

Apparatet er ment å:
Forbedre hudens utseende
Bidra til fastere og mer definert hud
Støtte hudens naturlige glød og vitalitet

CURLI FaceLift™ passer alle hudtyper og er utviklet for
enkel hjemmebehandling. Brukes 5 minutter daglig bruk,
5 dager i uken for best resultat.

Alle vannbaserte serum og kremer fungerer med CURLI
Facelift™, og er nødvendig for at apparatet skal fungere
optimalt

 Tiltenk bruk
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Ikke bruk apparatet dersom du:
Har en historie med epilepsi, anfall eller sensoriske
forstyrrelser
Nylig har hatt en operasjon eller annen kirurgisk
prosedyre i ansiktet har en implantert elektronisk
hjelpemiddel som en defibrillator, nevrostimulator,
pacemaker eller EKG-monitor; hvis du bruker medisinsk
utstyr som bæres på kroppen, for eksempel en
insulinpumpe, kontakt legen din før bruk
Har hjertesykdom, diabetes eller immunsvikt
Har eller har hatt kreft eller malignitetssuspekte lesjoner
Har kroniske hudsykdommer som psoriasis, eksem
og/eller tilbakevendende herpes simplex
Har arr, unormal sårtilheling eller skjør hud
Nylig har hatt kjemisk peeling, midlertidige fillers eller
permanente fillers (for sikkerhets skyld, kontakt din lege
eller hudspesialist)
Har metallimplantater eller metallallergi (inkludert
nikkelallergi)
Er gravid, ammer eller er mindreårig
Du lider av kraftig blødning etter et akutt traume eller
brudd du mangler normal følelse i områder av huden i
ansiktet eller halsen

 Hvem kan ikke bruke CURLI FaceLift™?
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Bruk ladekabelen som følger med i esken, og koble den til
ladeporten nederst på apparatet. Koble deretter den andre enden til
en strømadapter (medfølger ikke) og slå på strømmen. Batteriikonet
på skjermen vil blinke for å vise at lading pågår. Full opplading tar
vanligvis 1–2 timer. Når batteriet er fulladet, vil ikonet slutte å lyse.
Når ikonet blinker igjen, betyr det at ladingen er fullført. Apparatet
kan ikke slås på eller brukes under lading

Før du starter behandlingen, bør du ha et vannbasert serum
tilgjengelig som du allerede har testet eller brukt tidligere uten
apparatet. For best mulig resultat er det viktig at huden holdes godt
fuktet både før og under bruk. Påfør derfor rikelig med serum
gjennom hele økten, og etterfyll ved behov slik at serumet ikke
absorberes eller tørker inn. Mikrostrømsteknologi forutsetter nemlig
en ledende, vannbasert løsning for å fungere optimalt.

Før din første økt anbefales det å ta et bilde av det rensede ansiktet
og eventuelle problemområder i et godt opplyst rom. Dette gir et
godt utgangspunkt for å dokumentere resultatene. Ta et nytt bilde
rett etter første økt for å se om du kan oppdage endringer. Deretter
bør du ta nye bilder hver åttende uke, i samme rom, med samme
belysning og fra samme vinkel. Sammenlign disse bildene med
tidligere opptak for å følge utviklingen over tid.

 Før du bruker CURLI FaceLift™
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1. Rens ansiktet
Rens ansiktet ditt med en oljefri rens. Menn bør barbere seg før
bruk, da ansiktshår kan forstyrre mikrøstrømmen. All sminke
og/eller oljebaserte produkter som er igjen på huden kan
blokkere absorberingen av mikrostrøm og forhindre resultater.

2. Slå på apparatet
Koble ladekabelen fra apparatet hvis den står til lading. Slå den
på ved å holde PÅ/AV-knappen inne i flere sekunder, til en
pipelyd indikerer at apparatet er skrudd på. NB! Apparatet
vibrerer ikke, og det er helt normalt at man ikke kjenner noe på
huden før serum er påført.

3. Velg behandlingsmodus
Velg behandlingsmodus basert på ønsket resultat. Endre modus
ved å trykke på knappen M, og endre intensitet ved å klikke kort
på AV/PÅ knappen.

4. Påfør rikelig med serum før og under bruk
Påfør rikelig med serum område for område ved bruk for å
unngå at serumet absorberes og tørker ut. For å få resultater av
mikrostrøm er det viktig å bruke nok serum for å skape et tykt
maskelignende lag.

 Hvordan bruke CURLI FaceLift™
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Ved ubehag, kan du redusere intensiteten, og/eller påføre et
tykkere serum som Aloe Vera-gel for å redusere opplevd
intensitet. Hvis det vedvarer, kan du prøve uten serum/gel. Nå vil
mikrostrømmen føles mer behagelig på huden, men du vil ikke
oppnå like gode resultater.

5. Start behandlingen
Følg den anbefalte behandlingsplanen på neste side for alle
områdene du ønsker å behandle. Hold begge kulene på ansiktet
samtidig og gli eller hold med middels trykk. Apparatet gir en
myk, beroligende mikrostrøm. Den veksler mellom korte, mer
intense pulser og lengre, mykere strømmer. Ved ubehag, reduser
styrken og/eller påfør et tykkere serum, eventuelt Aloe Vera-gel
for å redusere styrken.

6. Etter behandling
Når du har fullført økten kan du slå av apparatet ved å holde inne
AV/PÅ knappen. Indikatorlysene vil lyse rødt når batteriet trenger
lading.

BEHANDLINGSOMRÅDER
Apparatet er designet for å stimulere store overflater av ansiktet,
som kjevelinjen, kinnbeina og pannen. På neste side er
behandlingsplanen, som skal gi deg best resultat. Apparatet skal
kun brukes i ansiktet.
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ANBEFALT BRUK
Plasser kulehodet på apparatet på kinnene ved punkt ①, ② og
③. Før apparatet forsiktig i pilens retning mot nederste, midtre
og øverste del av øret. Gjenta hver bevegelse 3 ganger, og hold i
5 sekunder hver gang. Plasser kulehodet på apparatet ved punkt
④, ⑤ og ⑥ over øyenbrynet. Før apparatet forsiktig i pilens
retning opp mot hårfestet. Gjenta 3 ganger, og hold hver
bevegelse i 5 sekunder. Gjenta samme prosedyre på kinn og
panne på andre siden av ansiktet. Se detaljer på neste side.
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DETALJERT BESKRIVELSE
For hver gang du glir apparatet, gli sakte i cirka 5 sekunder. 
Nummereringen viser til pilene på forrige side.

Kjeve (1): Plasser én kule på kjevekanten og den andre kulen litt
utenfor munnviken. Gli mot nedre del av øret.

Nedre kinn (2): Plasser én kule under munnviken og den andre
kulen over munnviken. Gli mot midten av øret.

Øvre kinn (3): Plasser én kule over munnviken og den andre
kulen ved nesa*. Begge kulene bør være på nasolabialfolden,
som er forbindelsen mellom nesevingene og munnvikene. Gli
mot hårfestet ved øvre øre. *Aldri bruk apparatet i øyeområdet,
langs øyehulens kant.

Brynets tykke del (4): Plasser begge kulene horisontalt over den
tykkeste delen av øyenbrynet. Gli oppover mot hårfestet.

Brynets bue (5): Plasser begge kulene horisontalt, litt over
brynets høyeste punkt. Gli oppover mot hårfestet.

Brynets tynne del (6): Plasser begge kulene horisontalt, litt over
den tynne delen av brynet. Gli oppover mot hårfestet.
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BEHANDLINGSFREKVENS
Bruk apparatet fem ganger i uken de første 30 dagene. Når
ønsket resultat er oppnådd, kan bruken reduseres til tre ganger i
uken for å vedlikeholde effekten. Dersom du ikke har oppnådd
ønsket resultat etter 30 dager, kan du fortsette med fem
behandlinger i uken frem til resultatet er nådd. Det skal gå minst
24 timer mellom hver behandling, og apparatet skal brukes
maksimalt én gang daglig i inntil fem minutter.

Bruk av CURLI FaceLift™ har som mål å forbedre hudens
utseende ved å løfte, forme og definere ansiktets konturer. De
beste resultatene oppnås gjennom tålmodighet og regelmessig
bruk over tid, og vil kunne variere fra person til person.

Enkelte kan oppleve synlige forbedringer allerede etter første
behandling, men disse effektene er som regel midlertidige. De
fleste vil imidlertid ikke oppleve umiddelbare resultater.
For å oppnå mer varige resultater kreves konsekvent bruk i
henhold til anbefalt behandlingsplan.

Resultatene vil avhenge av blant annet hudtype, hudtilstand og
individuelle forutsetninger. Noen kan begynne å se tydelige
resultater etter rundt 30 dagers bruk, men hvor raskt effekten
merkes vil variere basert på utgangspunktet.
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Dersom man har synlige aldringstegn i ansiktet vil apparatet både
redusere disse og forebygge ytterligere utvikling. For de som ikke
har synlige aldringstegn vil apparatet virke forebyggende.

For å forebygge fremtidige aldringstegn og vedlikeholde de
oppnådde resultatene etter fullført behandling er det viktig å forstå
at bruk av mikrostrøm er en langvarig forpliktelse som innebærer
kontinuerlig bruk.

1. Hva er hensikten med serum og hvorfor er det essensielt å
bruke det med apparatet?
Bruk av serum før og under behandling er viktig for å lede
mikrostrømmen inn i huden. Det er viktig å benytte et vannbasert
serum slik som for eksempel hyaluronsyre for at mikrostrømmen
skal trenge inn i huden. I ingredienslisten kan hyaluronsyre stå
oppført under følgende navn: Hyaluronic acid, Sodium hyaluronate
eller Hydrolyzed hyaluronic acid.

2. Hvilke resultater vil jeg se, og hvor raskt vil jeg se dem?
CURLI FaceLift™ er utviklet for å forbedre hudens utseende ved å
løfte, forme og fremheve ansiktets naturlige konturer. Resultatene
kan variere avhengig av hudtype og hudens tilstand. For å oppnå
best mulig effekt anbefales jevn og regelmessig bruk over tid.

 Vanlige spørsmål
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3. Når og hvor ofte bør jeg bruke apparatet? Hva kan jeg gjøre for å
opprettholde resultatene?
Bruk apparatet 5 ganger i uken de første 30 dagene. Når du har fått ønsket
resultat, kan du trappe ned til 3 ganger per uke for vedlikehold av
resultatet. Hvis du ikke har oppnådd ønsket resultat etter 30 dager, kan du
fortsette med 5 behandlinger i uken til du får ønsket resultat. La det gå 24
timer mellom behandlingene.

4. Kan jeg bruke mine hudpleieprodukter med apparatet?
CURLI FaceLift™ kan brukes i kombinasjon med de fleste
hudpleieprodukter. For best mulig effekt bør oljebaserte produkter unngås
før behandling, da olje kan hindre effektiv overføring av mikrostrøm og
dermed redusere eller forsinke resultatene.

5. Kan jeg bruke den mens jeg har på sminke?
Nei. Huden din bør være ren og fri for all sminke, oljebaserte produkter og
fuktighetskremer. Produkter som disse kan blokkere penetrasjonen av
mikrostrøm som gir dårligere resultater.

6. Hvor mye strøm vil jeg føle under bruk av FaceLift™?
Det er helt normalt å kjenne en lett kriblende følelse i enkelte områder
under behandlingen. Hvordan mikrostrømmen føles varierer fra person til
person. Ved behov kan intensiteten enkelt justeres opp eller ned under
bruk.

7. Hvis jeg planlegger kosmetiske behandlinger/kirurgi, kan jeg bruke
apparatet?
Hvis du nylig har hatt eller planlegger å ha Botox/injeksjoner,
laserbehandlinger og/eller kirurgisk ansiktsløft, bør du rådføre deg med
legen din før du bruker apparatet.
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Mikrostrømteknologien i dette apparatet er utviklet for trygg
hjemmebruk av privatpersoner, og benytter et lavere energinivå enn
det som brukes i profesjonelle klinikker. Det reduserte energinivået
bidrar til å minimere risikoen for skader eller komplikasjoner, og
gjør apparatet tryggere i bruk.

Mikrostrøm er en relativt ny teknologi, og langtidseffektene er
derfor ikke fullt ut kartlagt. Under behandling kan enkelte oppleve
en fornemmelse av blinkende lys, som følge av stimulering av
synsnerven. Dersom denne opplevelsen vedvarer etter avsluttet
bruk, anbefales det å kontakte lege.
Elektronisk overvåkingsutstyr, som EKG-monitorer og EKG-alarmer,
kan bli påvirket under bruk av apparatet. Unngå derfor bruk i
nærheten av kjente kilder til elektromagnetisk interferens (EMI), som
for eksempel CT-skannere, RFID-systemer, sikkerhetssystemer (som
metalldetektorer og EAS), kortbølgeradioer og mikrobølgeutstyr.
Vær oppmerksom på at enkelte RF-kilder ikke er synlige. Dersom
apparatet oppfører seg uventet, kan ekstern EMI være årsaken.
Fjern eventuelle interferenskilder og start apparatet på nytt.

Apparatet skal alltid brukes, håndteres og oppbevares i samsvar
med instruksjonene i denne håndboken. Manglende etterlevelse av
disse retningslinjene kan frita produsenten for ansvar ved
eventuelle skader eller konsekvenser.

 Sikkerhet
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Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer under 18 år, eller
av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med
mindre de er under tilsyn eller har mottatt grundig opplæring i sikker
bruk og forstår de potensielle risikoene.

Apparatet skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn, og barn må være
under oppsyn for å sikre at de ikke leker med det.

Apparatet er ikke vanntett og må ikke komme i kontakt med vann. Sørg
for at apparatet, ladekabelen og støpselet er helt tørre både før og etter
bruk.

Bruk skal unngås på hovne, infiserte eller betente hudområder,
inkludert tilstander som årebetennelse, skadede kapillærer, åreknuter
og lignende. Unngå også områder med rødhet, utstikkende føflekker
eller svulster. Apparatet må ikke brukes rundt øynene eller på
tinningene.

Under ingen omstendigheter skal apparatet benyttes langs midten av
halsen, eller i bryst- eller lyskeområdet. Tilførsel av elektrisk strøm i
brystregionen kan føre til alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og i verste
fall være livstruende.
Apparatet skal heller ikke brukes mens du kjører bil eller andre
kjøretøy, betjener maskiner, eller under aktiviteter der ufrivillige
muskelsammentrekninger kan utgjøre en risiko for skade.

 Forholdsregler ved bruk
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